KARTA GWARANCYJNA

1) ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawislanska 43, niniejszym udziela 12-miesig¢cznej
gwarancji na wyrob, poczawszy od daty nabycia produktu przez Kupujacego..

2) W okresie gwarancji ANTAR zobowigzuje si¢ do wykonania napraw niezbednych do
przywrocenia odpowiedniego funkcjonowania produktu, w okresie 14 dni od daty
otrzymania produktu przez serwis wraz z dowodem zakupu oraz kartg gwarancyjna.

3) ANTAR zastrzega sobie prawo do wymiany produktu w przypadku uznania, ze koszty naprawy
nie sg optacalne. Naprawa lub wymiana wadliwych produktéw nie powoduje przedtuzenia
okresu gwarancji.

4) W przypadku stwierdzenia, ze produkt dziata nieprawidtowo, nalezy go niezwtocznie przestaé
na adres ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktowac si¢ z punktem sprzedazy.

5) Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy doktadnie przeczytaé instrukcj¢ i postgpowac zgodnie
z jej postanowieniami. Korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i
zaleceniami powoduje nieodwotalng utrate gwarancji.

6) Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych zewngtrzna sita mechaniczna,
obcigzeniem przekraczajacym maksymalng dopuszczalng wage uzytkownika zgodnie z
opisem w instrukcji, a takze kontaktem produktu z alkoholem, tlustymi substancjami lub
benzyna. Gwarancja nie obejmuje czg¢éci podlegajacych normalnemu zuzyciu podczas
uzytkowania, takich jak tozysko, elementy gumowe i inne.

7) Produkt przekazywany do serwisu w zwiazku z reklamacja nie moze spowodowaé epidemii.

8) NINIEJSZA GWARANCIA JEST WAZNA WYLACZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU
(RACHUNEK, PARAGON, FAKTURA). W PRZYPADKU REKLAMACII NALEZY
ZALACZYC DOWOD ZAKUPU.

9) Reklamacje ztozone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem seryjnym
produktu nie bedg uwzgledniane.
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PRZED UZYCIEM PRZECZYTAJ UWAZNIE CALA INSTRUKCJE

Trojndég do chodzenia posiada pojedyncza regulacje wysokosci poprzez ustalanie odlegtosci od uchwytu
(r¢kojescei) do punktu podparcia zakonczonego stopka (nasadka). Poszczegdlne wyroby dopasowuje si¢
do wzrostu uzytkownika poprzez przesunigcie potaczonych ze sobg teleskopowo rurek do uzyskania
zadanej wysokosci, a nastgpnie ich zablokowaniu.

Ustalenie wysokosci wyrobu uznaje si¢ za wiasciwe, jesli w czasie korzystania z wyrobu uzytkownik
przyjmuje wyprostowang pozycje ciata, a wyrdb pracuje pionowo, tj. w ptaszczyznie rOwnoleglej do osi
ciata.

Wrtasciwa regulacja wysokosci oraz poprawna eksploatacja naszych wyrobow znacznie wydluza okres
uzytkowania czwornogu oraz zapewnia uczucie bezpieczenstwa i zadowolenia uzytkownika.

OPIS PRODUKTU:

Uniwersalna (mozliwo$¢ uzytkowania jako wersji prawej i lewej),

Wykonany z aluminium.

Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego.

Regulacja skokowa wysokosci co 2,5 cm.(wysoko$¢ maksymalna 95 cm., wysoko$¢ minimalna 70 cm).
Maksymalne obciazenie 120 kg,

Nasadki gumowe: elastyczne, koloru szarego (nie brudzaca podtog, parkietow).

Okres uzytkowania: 5 lat od daty produkcji.

Masa 0,75 kg.

Odlegto$¢ migdzy stopkami: 19cm.
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ZASTOSOWANIE:

Dla osob, ktore potrzebuja wsparcia podczas chodzenia, po urazach konczyn dolnych, do utrzymania
rownowagi i przenoszenia ci¢zaru ciata w schorzeniach urazowo - ortopedycznych.

Takze dla 0sob starszych, jako pomoc w utrzymaniu rownowagi podczas chodzenia.

PRZECIWSKAZANIA:

Zaburzenia koordynacji i rownowagi, urazy i dysfunkcje konczyn gornych uniemozliwiajace wspieranie si¢
na czwornogu.

OSTRZEZENIA

Trojnog mozna uzytkowa¢ wewnatrz pomieszczen oraz na zewnatrz na rownej powierzchni.

Nalezy zachowaé duza ostrozno$é¢ uzytkujac trojndég na podiozu. mokrym, oblodzonym, ttustym, silnie
zapiaszczonym, gdyz zwigksza to ryzyko upadku.

Co pewien czas nalezy dokonywaé przegladu wizualnego wyrobu w tym: sprawdzi¢ dziatanie mechanizmu
regulujacego wysoko$¢ wyrobu oraz stan nasadek. Jezeli ktory$ z elementow trojnogu jest uszkodzony
nalezy niezwlocznie zaprzesta¢ uzytkowania wyrobu, poniewaz grozi to upadkiem.

Chroni¢ przed wilgocia!

Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych!

Nie przekracza¢ dopuszczonego maksymalnego obcigzenia (120 kg)!

Nakazuje si¢ sprawdzanie wyrobu przed i podczas uzytkowania w celu upewnienia si¢, ze podczas eksploatacji
nie powstaly zarysowania, pekniecia itp.

INSTRUKCJA OBSLUGI

1. Odkrecié¢ (poluzowac) w lewa strong (max. do dwdch obrotow) nakretke tulejki thumiacej (blokujace;j).

Weisna¢ keiukiem kulke regulujaca wysokosé trojnogu.

2. Przesuna¢ rurke regulacyjng wzdhuz osi na odpowiadajaca uzytkownikowi wysoko$¢ pamietajac, ze
otwory rurki regulacyjnej musza idealnie pokrywac si¢ z otworami korpusu.

3. Przesuna¢ rurke regulacyjng wzdtuz osi na odpowiadajaca uzytkownikowi wysokosc.

n

4. Upewni¢ sig, ze kulka regulacyjna wskoczyla w odpowiedni otwor (styszalny charakterystyczny
dzwigk).
5. Dokreci¢ nakretke tulejki thumiacej (blokujace;).

Uwaga: Nie odkreca¢ nadmiernie wlewo rurki regulacyjnej, poniewaz ulegnie ona niepozadanemu
zablokowaniu!

KONSERWACJA:

Trzon oraz uchwyt czwornogu nalezy czysci¢ wilgotna szmatka przy uzyciu fagodnych detergentow.

Na biezaco usuwac zanieczyszczenia z ruchomych elementow czwornogu (mechanizm regulacji wysokosci).
Nie uzywac srodkow $ciernych!

Nie czy$ci¢ wyrobu przy uzyciu agregatow cisnieniowych lub parowych!

UWAGA: do mycia wyrobu nie wolno stosowa¢ $rodkéw na bazie benzyn, rozpuszczalnikow, kwasow,
chloru, itp.!

UWAGA:

Nie zawiesza¢ ani przytwierdza¢ zadnych przedmiotow do czwérnogu. Niezastosowanie si¢ tego
zalecenia moze skutkowaé uszkodzeniem ciala (np. podczas upadku) i/lub wyrobu.

W celu zachowania parametréw uzytkowych wyrobu wazne jest utrzymanie wszelkich jego elementow w
czystosci, oraz sposob przechowywania. Przechowywanie wyrobu w wilgotnych pomieszczeniach
(faznie, pralnie) lub na zewnatrz wptywa na utratg parametrow uzytkowych i estetycznych wyrobu.

UWAGA:

W przypadku wystapienia zwigzanego w wyrobem ,,powaznego incydentu”, ktory bezposrednio lub posrednio
doprowadzit, mogt doprowadzi¢ lub moze doprowadzi¢ do ktoregokolwiek z nizej wymienionych
zdarzen:

a) zgonu stanu zdrowia pacjenta, uzytkownika lub innej osoby lub

b) czasowego lub trwatego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, uzytkownika lub innej osoby lub

¢) powaznego zagrozenia zdrowia publicznego

nalezy powyzszy ,powazny incydent” zglosi¢ producentowi oraz wlasciwemu organowi panstwa
cztonkowskiego, w ktorym uzytkownik lub pacjent maja miejsce zamieszkania. W przypadku Polski
wlasciwym organem jest Urzad Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
Produktow Biobdjczych.

UWAGA:

W przypadku wystapienia bolu, reakcji alergicznych lub innych niepokojacych, niejasnych dla uzytkownika
objawow zwigzanych z uzytkowaniem wyrobu medycznego nalezy skonsultowa¢ si¢ z pracownikiem
stuzby zdrowia.

SPOSOB UTYLIZACJI WYROBU PO WYCOFANIU Z EKSPLOATACJI

Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyréb medyczny mozna zutylizowaé jak zwykly odpad komunalny z
wyjatkiem wyrobow elektrycznych — nalezy postgpowaé w sposob wiasciwy dla utylizacji sprzgtu
elektrycznego i elektronicznego.

Niniejszy symbol oznacza maksymalng wage uzytkownika



